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HIDROFiLiK URINER KATETER

1.URUNBILGiSI

Tiboocath™, Mesanenin etkin bir sekilde bosaltilmasini
saglamak uzere tasarlanmis olup, steril paket iceriginde,
kateter, su soketi ve koruyucu kilif bulunan, tek kullanima
uygun, Hidrofilik Temiz Aralikli Idrar Kateteridir (TAK).
Kateterin kendisi, hammadde olarak Medikal Grade Polivinil
Klorir (PVC) icerirken, ylizey kaplamasinda ise, Polivinil
Pirolidon (PVP) kullanilmaktadir. Yizeydeki bu polimerik
yapl, su ile temas ettiginde, hidrofilik hale gelerek, ylizeyin
purlizsuz ve ¢ok kaygan hale gelmesini saglar.Temiz Aralikli
Kateterlerin dogasinda bulunan bu hidrofilik yapi, harici
kayganlastiricilara olan ihtiyaci ortadan kaldirarak,
mikrobiyal kontaminasyonun azalmasina neden olurken,
uygulama sirasinda, kateterin takilmasini ve ¢ikarilmasini,
hasta icin olabildigince, plriizsiz, kolay ve acisiz hale
getirir.

2.KULLANIM ENDIKASYONU

Temiz aralikli kateterizasyon isleminde, hem norojenik hem
de nonndrojenik mesane bozuklugu olan hastalarda, idrarin
aralikli olarak bosaltilmasi i¢cin kullanilir. Uriin sadece
regeteli kullanim igin uygun olup, kullanmadan 6nce saglik
uzmaninizdan, kateterizasyon prosediri hakkinda,
mutlaka rehberlik ve egitim aliniz.

3.KONTRAENDIKASYONLAR

Norolojik patolojinin agirligi nedeniyle el mahareti olmayan
hastalarda,

Uretraldarligiolan hastalarda,

Yanlis pasaj olan hastalarda,

Otonom disrefleksiolan hastalarda.

4. KOMPONENTLER

Kateter: Medikal PVC (Fitalat ve DEHP-icermeyen)
Konnektor: Medikal PVC (Fitalat ve DEHP-igermeyen)

Yiizey Kaplamasi: PVP (K90)

Koruyucu Kilif: Medikal PVC Bobin (Fitalat ve DEHP-
icermeyen)

Su soketi: Aliminyum folyo iginde steril su

Paket: Medikal ambalaj kagit + Medikal film

Kutu: Karton kutu

Igerik: Kateter + Koruyucu Kilif + Steril Su Soketi

5.STERILiZASYON

Tek Kullanimlik Hidrofilik Uriner Kateter, steril edilmis bir
sekilde medikal ambalaj icerisinde bulunur. Kateter etilen
oksit gazi ile, su soketi ise, gama radyasyonu ile steril
edilmistir. Uriin sadece tek kullanim igindir. Tekrar sterilize
etmeyin ve yeniden kullanmayiniz.

6. AMACLANAN KULLANIM

Tek kullanimlik Hidrofilik Uriner Kateter, uzman doktor,
saglik personeli veya bu konuda egitim almis kisilerce
uygulanabilir.

7.SAKLAMA KOSULLARI

Kuru ve karanlik bir yerde, belirtilen sicaklik araliginda
muhafaza ediniz. Organik solventler, iyonlastirici
radyasyona veya ultraviyole isinina maruz birakmayiniz.

8.RAF OMRU
Belirtilen kosullar korundugunda, Griiniin imalat tarihinden
sonra, 3 yil raf omri vardir. Raf omri bitmis Urdnleri
kullanmayiniz

Fr. 06 08 10 12 14 16 18

Inc. 0.079 0.105 0.131 0.158 0.184 0.210 0.236
Renk 5 l l ] l l l

9.UYARILARVE ONLEMLER

Karanlik ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Uriinii tekrar sterilizasyona veya organik ¢ozucllere maruz
birakmayiniz.

Paketi ve malzemeyi kullanim oncesinde kontrol ediniz.
Paket lizerinde bulunan son kullanma tarihi ge¢mis urdnleri
kullanmayiniz.

Paket acildiktan sonra iriin hemen kullanilmalidir.

Uriin su soketi patlatildiktan sonra kullanima hazirdir. Su
soketi patlatildiktan sonra muhakkak kullanilmasi
gerekmektedir.

Doktor tarafindan belirlenmis uygun biyiklikteki kateteri
kullaniniz.

Doktora veya Saglik Kurumlarina Basvurulmasi Gereken

Durumlar;

e Hidrofilik Griner kateteri mesaneye yerlestirme de
glclik,

* Hidrofilik Uriner kateteri mesaneden c¢ikartirken
zorlanma,

« Uriner kanalda bosaltim sirasi kanliidrar gelmesi

Durumlarinda doktora veya saglik kurumlarina

basvurulmasigerekmektedir.

Uriiniin Birden Fazla Kullanilmasi Durumlarda:

e Urinin performansinin bozulmasi,

« Urinin sterilitesinin kaybolmasi,

« Uriinde deformasyon meydana gelmesi,

e Tekrar kullanim halinde lriner sistem enfeksiyonu
riskinin artmasi.

Hidrofilik Uriner Kateterler tek kullanimlik iriinlerdir,
sadece bir kez kullanilmali ve kullanimdan sonra Tibbi
Atiklarin Kontrolu Yonetmeligi'ne uygun sekilde imha
edilmelidir.

Uretici, bu kullanim talimatinda belirtilen uygulamalar
disinda kullanimlardan kaynaklanan durumlar igin, higbir
sorumluluk kabul etmez.
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Hijyenik kilif, istenmeyen mikrobiyal
kontaminasyonlari ortadan kaldirmak
icin kateteri el temasindan korur

Hidrofilik kaplama tabakasi,
siurtiinmeyi ve doku tahrisini azaltan
otomatik kayganlastirici 6zellikler

sergiler.
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HIDROFiLiK URINER KATETER

10.UYGULAMA

1-Uygulamaya baslamadan once elleriniziyikayiniz.
2-Paketinigerisinde bulunan su soketini patlatiniz.

3,4-Suyun kateter ile temasinin saglanmasi igin en az 30 saniye
boyunca paketi ¢alkalayiniz.

5- Paketi tist kismindan hafif¢e aginiz.

6-Yapiskan etiketi soyunuz, paketiistenenyiizeye yapistiriniz.
7-Koruma kilifini kullanarak kateterden idrar gelinceye kadar,
kateteriliretra boyunca mesaneye kadar itiniz.

8-idrar tamamen bosalincaya kadar bekleyiniz. Aksi durumda en
fazla 10 dakika icerisinde sondayi ¢ikariniz. idrar gelmesi sonlaninca,
kateteri yavasca ¢ikariniz ve tibbi atik i¢in gerekli standart kurumsal
islemlere gore atiniz.

9-islemin sonunda ellerinizitemizleyiniz.

/ )‘“‘..-' Kolayca soyulabilen yapiskan etiket,
__-" paketin istenen ylizeye yapismasini
/ = saglar ve her iki eli de kullanmak igin
- - serbest birakir.

Hijyenik kosullarda hidrofilik kapli

——————————— tabakayi aktive etmek icin steril su

kaynagi.
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GELISiM MEDIKAL

Medikal Cihaz

Benzersiz Cihaz Tanimlama

(01)Urin Bilgi (17)Son Kullanma Tarihi (10)Lot Numarasi(21)SeriNumarasi

Etilenoksit ile steril edilmistir

Su soketi Gama Radyasyonu ile steril edilmistir
Kullanim oncesi talimatlari okuyunuz

Zarar gormus ambalajli Grinleri kullanmayiniz
ikinci kez kullanilmaz

ikinci kez steril edilemez

Glnes I1sigina maruz birakmayiniz

5°C - 30°C Sicaklik araliginda muhafaza ediniz
Cocuklardan uzak tutun

Uretim Yeri

Uretim Tarihi

Son Kullanim Tarihi

Kuru Yerde Muhafaza Ediniz

Parti/Lot Numarasi

Referans Numarasi

Seri Numarasi

Kateter Olgiisii

Tibbi Malz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Sti

Merkez Ofis:

+90212 632 90 71

Seyit O®mer Mahallesi Cevdet Pasa Caddesi No:34 Findikzade | istanbul

www.gelisimmedikal.com

Fabrika:

+90 312 385 54 33

Ostim OSB Mahallesi, 1165 Caddesi, No: 7-9 06374 Yenimahalle, Ankara c € 2764

www.gelisimfabrika.com

gelisim medikal
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